
シリンジポンプ 簡易操作手順シリンジポンプ 簡易操作手順
Hamilton ガスタイトシリンジ 2.5mL を使用して、1 µL/min で送液する方法

1 2

3

5

7

4

6

8

起動後の画面

Syringe 右横の黄色のところをタッチ

Menu

Syringe:

Movement modes: Constant

mm/ mL

Infusion rate: mL/min

Volume: Time:

mL min

Infusion

RUN
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Syringe volume:

Inner diameter:

Save as

mL

mm

Select syringe
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Hamilton
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Hamilton
Glass

0.5 µL 1 µL 2 µL 5 µL

50 µL 100 µL 250 µL 500 µL

5 mL 10 mL 25 mL 50 mL

1 mL 1.25 mL

25 µL10 µL
0.729 mm0.485 mm0.343 mm0.206 mm

5.151 mm4.608 mm3.256 mm

32.573 mm23.033 mm

0.146 mm0.103 mm

1.03 mm 1.457 mm 2.304 mm

10.3 mm 14.567 mm
2.5 mL

7.285 mm

2.5mL のシリンジを選択 流速の設定

Syringe:

Movement modes: Constant

mm/ mL

Volume: Time:

mL min

Infusion

RUN

1 2 3
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2
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7 8 9

0 00

CE

OK.
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2020/12/15Infusion rate: 0.5041 ～7657327 µL/min ×

Infusion rate: 1 µL/min

① ②

「1」を入力

単位を設定

「µL/min」を選択

ボリュームの設定①

「2」を入力

RUN をタッチ

Menu

Syringe:

Movement modes: Constant

mm/ mL

Infusion rate: µL/min

Volume: Time:

mL min

Infusion

1 2 3
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0 00

CE

OK.
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1

20002

RUN

②

Constant mode

Volume

Infusion

Residual volume

2000 µL 1999.95 µL 7.285mm

2.5 mL

33 19 55 00 00 05: :: :

RUN

PAUSE

STOP

LOCK

1 µL/min
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電源 ON①

シリンジを選択①

①

①メーカーを選択
「Hamilton」を入力

①

送液中の画面

起動

シリンジ設定画面 メーカー選択画面

シリンジ選択画面 流速設定

ボリューム設定
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シリンジポンプ 簡易操作手順シリンジポンプ 簡易操作手順

Hamilton ガスタイトシリンジ 2.5mL を使用して、各種流速で送液する方法

1 送液モードの変更

Menu

Syringe:

Movement modes:

mm/ mL

Infusion rate: mL/min

Volume: Time:

mL min

Infusion

RUN

1 2 3

4 5

2

6

7 8 9

0 00

CE

OK.
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Constant 1

1 Constant をタッチし Program を選択
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Constant mode

Ramp mode

Pulse mode

Menu

Movement modes:

Syringe: mm/mL

RUN
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Program Save as

Delete

Add

Copy

Move up

Move down
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1.0UL[1 step] F.F.[1 step]

2.0UL[1 step]10UL[1 step]

Menu

Movement modes:

Syringe: 7.285     mm/2.5 mL

RUN
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Program Select programu Save as

Delete

Add

Copy

Move up

Move down

1 / 1

1   Infusion 1 µL/min 16:40:00

Constant mode

Volume

Step1 [Constant] / total steps: 1

Residual volume

1000 µL 999.95 µL 7.285mm

2.5 mL

16 39 55 00 00 05: :: :

RUN

PAUSE

STOP

LOCK

1 µL/min
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Constant mode

Volume

Step1 [Constant] / total steps: 1

Residual volume

1000 µL 999.90 µL 7.285mm

2.5 mL

08 19 56 00 00 04: :: :

RUN

PAUSE

STOP

LOCK

2 µL/min
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Menu

Movement modes:

Syringe: 7.285     mm/2.5 mL

RUN
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Program Select programu Save as

Delete

Add

Copy

Move up

Move down
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1   Infusion 2 µL/min 08:20:00

Menu

Movement modes:

Syringe: 7.285     mm/2.5 mL

RUN
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Program Select programu Save as

Delete

Add

Copy

Move up

Move down
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1   Infusion 10 µL/min 01:40:00

Constant mode

Volume

Step1 [Constant] / total steps: 1

Residual volume

1000 µL 999.84 µL 7.285mm

2.5 mL

1 39 59 00 00 01: :: :

RUN

PAUSE

STOP

LOCK

10 µL/min

13 00:
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Constant mode

Volume

Step1 [Constant] / total steps: 1

Residual volume

1000 µL 998.9 µL 7.285mm

2.5 mL

00 39 58 00 00 02: :: :

RUN

PAUSE

STOP

LOCK

25 µL/min

13 00:
2020/12/17

Menu

Movement modes:

Syringe: 7.285     mm/2.5 mL

RUN

12 58:
2020/12/17

Program Select programu Save as

Delete

Add

Copy

Move up

Move down
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1   Infusion 25 µL/min 00:40:00

2
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Program mode

1

1 Program mode を選択

Select program
1

1 Select Program を選択

使用したい流速を選択

1.0UL ： 2.5 mL ガスタイトシリンジで 1.0 µL/min

F.F.  ： 早送り

10UL  ： 2.5 mL ガスタイトシリンジで 10 µL/min

2.0UL ： 2.5 mL ガスタイトシリンジで 2.0 µL/min

1 µL/min の場合

2 µL/min の場合

10 µL/min の場合 (AtmosLM でプレ潅流の時 )

早送り (シリンジをセットしたときなどに使用 )

RUN をタッチし送液開始

Program 機能を活用しESP-36ESP-36


